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Resolucion de Adjudicacion n.° 15/2026 ACP-UGPPI

En el Ministerio de Salud, en el Distrito de San Salvador, Municipio de San Salvador Centro, Capital
de la Republica, a las diez horas con treinta minutos del jueves doce de febrero de dos mil veintiséis.

CONSIDERANDO QUE:

II.

1T,

V.

De conformidad con las disposiciones establecidas en las “Regulaciones de Adquisiciones para
Prestatarios en Proyectos de Inversion del Banco Mundial” (julio 2016, revisadas en noviembre
2017 y agosto 2018), se promovio6 el Proceso de Solicitud de Ofertas n.° CSJ-206-MINSAL-GO-
RFB-BIS denominado “SUMINISTRO DE EQUIPO AUDITIVO PARA EQUIPAMIENTO
DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION PARA EVALUACION AUDITIVA EN LA
POBLACION PRIMERA INFANCIA”, con fondos del CONTRATO DE PRESTAMO BIRF
9065-SV, proyecto CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE
LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR.

Se sefial6 para la recepcién de ofertas el dia veintidos de octubre de dos mil veinticinco, hasta las
diez horas, recibiéndose cuatro ofertas: 1) ELECTROLAB MEDIC, S.A. de C.V.; 2) UDP
APAMO SERVIEQUIPOS; 3) S.T. MEDIC, S.A. de C.V y 4) APCA INTERACOUSTICS SV-
MX lo que consta en el cuadro de recepcion y apertura de ofertas, que forma parte del expediente
respectivo.

Segtin nombramiento ACP/UGPPI-59/2025 de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinticinco,
el Gerente General del MINSAL, designd a las siguientes personas como encargadas de realizar
la evaluacion de las ofertas que se presentaran: Dr. Ruani Balmore Valenzuela Flores, Médico
Staff Neonatélogo, Hospital Nacional San Rafael; Dr. Daniel Fernando Ramos Barrera, Médico
Staff de Otorrinolaringologia, Hospital Nacional de Nifios Benjamin Bloom; Lcda. Gloria
América Portales Alemén, Coordinadora de Enfermeria de Neonatologia, Hospital Nacional
Zacamil; Ing. Luis Roberto Barriere Avalos, Consultor Especialista Biomédico, UGPPI; Ing.
Lujan Guadalupe Martinez Mendoza, Jefe de Seccién de Equipo Biomédico, Hospital Nacional
San Juan de Dios San Miguel; Lcda. Ménica Edith Corona de Rodriguez, Colaborador Técnico
de Enfermeria, Unidad de la Nifiez; Carlos Alberto Vasquez Lopez, Técnico de Mantenimiento
ITI, Hospital Nacional de la Mujer; delegados por parte de la ACP/UGPPI: Leda. Damaris Salomé
Siglienza Marroquin, Especialista Financiero; y Lcda. Beatriz Elena Ibarra Aguirre, Consultora
en Adquisiciones y Contrataciones; y Lcda. Esmeralda Marleny Leon Ledn, Consultora Juridica/
encargada del dictamen legal.

Analizada y evaluada la oferta y de conformidad a las disposiciones establecidas en el Documento
de Solicitud de Ofertas, AL 34, Evaluacion de las Ofertas y al literal F. Adjudicacién del contrato,
[AL 41, Criterios de Adjudicacion y las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en

1



* ¥ %

. * | MINISTERIO
. | DESALUD

GOBIERNO DE
EL SALVADOR.

Proyectos de Inversiéon del Banco Mundial, julio 2016, revisadas en noviembre 2017 y agosto
2018, la Comisién Evaluadora de Ofertas emitio el Informe de evaluacion y recomendacion de la
adjudicacion; recomendando al titular del MINSAL:

1. ADJUDICAR el proceso de Solicitud de Ofertas n.° CSJ-206-MINSAL-GO-RFB-BIS
denominada “SUMINISTRO DE EQUIPO AUDITIVO PARA EQUIPAMIENTO DEL
PRIMER NIVEL DE ATENCION PARA EVALUACION AUDITIVA EN LA POBLACION
PRIMERA INFANCIA”, por un monto total de DOS MILLONES CIENTO CINCO MIL
CIENTO VEINTITRES 07/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA (US$2,105,123.07), de acuerdo al siguiente detalle:

1.1.Los lotes 1, 2, 3, 4 y 6, al APCA UDP APAMO SERVIEQUIPOS, por un monto total de
DOS MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
85/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$2,025,337.85)
con impuestos y servicios conexos incluidos, debido a que los suministros de equipo
auditivo ofertados cumplen sustancialmente con las especificaciones técnicas y demas
requisitos exigidos en el Documento de Solicitud de Oferta.

1.2.El lote 5, a la sociedad S.T. MEDIC, S.A. DE C.V., por un monto total de SETENTA ¥
NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 22/100 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$79,785.22) con impuestos y servicios conexos
incluidos, debido a que los equipos auditivos ofertados cumplen sustancialmente con las
especificaciones técnicas y demas requisitos exigidos en el Documento de Solicitud de
Oferta.

2. RECHAZAR las ofertas abajo detalladas, por no ajustarse sustancialmente de conformidad
a lo establecido en el Documento de Solicitud de Ofertas Seccion I, Instrucciones a los
Licitantes, numeral 28, Desviaciones, Reservas y Omisiones y numeral 38. Derecho del
Comprador a Aceptar Cualquier Oferta y a Rechazar Cualquiera o Todas las Ofertas, como
se detalla a continuacion:

2.1.ELECTROLAB MEDIC, S.A. de C. V..
Lote 1: en las especificaciones técnicas se solicita que el nivel de intensidad de referencia
para producto de distorsion sea de 55-65 dB SPL, debido a que es el rango optimo para
obtener respuestas confiables sin causarle molestias o riesgos auditivos a los neonatos, sin
embargo, el equipo ofertado se encuentra en un rango de 40-70 dB SPL, teniendo
implicaciones funcionales en el equipo que podrian afectar a los pacientes neonatos y
bebés, ya que, limita la capacidad para estimular a los que se deba aplicar intensidades
altas, y ademas disminuye la fidelidad del estudio debido a que el equipo ofertado no
siempre superaria el sonido fisioldgico de los neonatos y lactantes. La especificacion
técnica antes mencionada, se considera una desviacién significativa, por lo que, de
conformidad a la TAL 29.2. (a) (i), en la que establece que una desviacién, reserva u
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omisién significativa es aquella que en caso de ser aceptada: “afectaria de una manera
sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los Bienes y Servicios Conexos
especificados en el contrato”, la oferta para este lote fue rechazada y no continué el
proceso de evaluacion.

Lote 2: en las especificaciones técnicas para el estimulo Chirp se solicita un rango de
frecuencia de 200 Hz a 11 Khz con polaridad alternante, el equipo ofertado va de 1Hz a 8
khz, siendo el ancho de banda de la frecuencia ofertada de menor capacidad a la solicitada,
afectando la funcionalidad y velocidad de respuesta del equipo durante las evaluaciones a
las patologias en neonatos, ademads, en nota ACP/UGPPI-2025-6016-1960, de fecha 7 de
noviembre, se solicitd aclarar si el equipo ofertado posee estimulo de click, que era parte
de las especificaciones técnicas solicitadas. En respuesta de fecha 12 de noviembre, el
licitante aclar6: “El equipo ofertado modelo QSCREEN estd optimizado solamente para
chirp-based ABR screening”, teniendo afectaciones funcionales para las aplicaciones
necesarias debido a que el estimulo solicitado se usa en evaluaciones a bebés de alto riesgo
para detectar los retrasos de conduccién y patologias neurosensoriales. En cuanto a los
accesorios, eran solicitados en las especificaciones técnicas que se incluyeran 300 unidades
de puntas auditivas de 3-5 mm con brias, pero el licitante especifica que no aplica para el
equipo ofertado, sin embargo, la medida es necesaria para pacientes neonatos que entren
en este estandar. Adicionalmente, durante la evaluacion de las especificaciones técnicas
ofertadas no se encontr6 informacion acerca de las siguientes especificaciones: capacidad
de la memoria del equipo, recopilacién de datos en bits y sobre la inclusion del kit de
accesorios de puntas auditivas IP30/ Sonda (inicamente se mencionaba en la oferta el color
de la sonda y la medida, pero no el tipo) por lo que, en la nota mencionada con anterioridad,
se solicitd aclarar dichas omisiones. En respuesta de fecha 12 de noviembre, el licitante
solicitd extender el plazo para poder consultar dicha informacion y la relacionada a
consultas sobre otros lotes con su proveedor, por lo que, a través de nota ACP/UGPPI-
2025-6016-2027, de fecha 14 de noviembre, se informd al licitante sobre la aceptacidn
dicha solicitud, extendiendo el plazo para remitir las respuestas hasta el 20 de noviembre.
En fecha 20 de noviembre, el licitante presentd las aclaraciones para los lotes indicados,
pero omitié la presentacion de todas las aclaraciones pendientes referentes al lote 2. Por lo
que, de conformidad a la IAL 27.2, que dice “Si un Licitante no provee las aclaraciones a
su Oferta antes de la fecha y hora indicada por el Comprador en su solicitud de
aclaraciones de la Oferta, su Oferta puede ser rechazada”, la oferta para este lote fue
rechazada y no continué en el proceso de evaluacion.

Lote 4: en las especificaciones técnicas del equipo solicitado, se requiere como parte de
las caracteristicas de funcionamiento, que este posea una pantalla LCD grafica
monocromética de 240x64 pixeles u otra de similares caracteristicas. Durante la evaluacion
de las ofertas no fueron encontradas las caracteristicas de la pantalla del equipo, sino las
de una laptop, por lo que, a través de nota ACP/UGPPI-2025-6016-1960 de fecha 7 de
noviembre, se solicit6 fueran aclaradas las caracteristicas de la pantalla del timpanometro.
En respuesta de fecha 12 de noviembre, fueron remitidas por el licitante las mismas
especificaciones técnicas presentes en la oferta en el manual del fabricante, enfatizando
que la pantalla es la de una laptop, por lo que, el equipo ofertado no cuenta con una pantalla
LCD grafica integrada o alguna similar, si no que precisa de la conexion a una laptop para
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poder visualizar los estudios, afectando la funcionalidad y portabilidad del equipo. En
cuanto a la tasa de barrido solicitada, era necesaria de 600 daPa/seg aproximadamente, el
equipo ofertado posee una tasa de barrido una tasa de 300 daPa/seg, volviendo més largo
el tiempo de espera para las pruebas, no conveniente para su uso en bebés, ya que son
pacientes mas dificiles de controlar y con mayor riesgo de movimientos que impacten la
precision de los resultados. Las especificaciones técnicas antes mencionadas, se consideran
desviaciones significativas, por lo que, de conformidad de conformidad a la IAL 29.2. (a)
(i), en la que establece que una desviacidn, reserva u omision significativa es aquella que
en caso de ser aceptada: “afectaria de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
Juncionamiento de los Bienes y Servicios Conexos especificados en el contrato”, la oferta
para este lote fue rechazada y no continud el proceso de evaluacion.

S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.:

Lote 1: en las especificaciones técnicas solicitadas es requerido que el equipo sea apto para
utilizarse en ambientes ruidosos, en su oferta el licitante indica sobre el equipo ofertado:
"Apto para utilizarse en sala de recién nacidos, UCIN, el consultorio médico, una clinica
de audiologia o una consulta externa’, sin embargo, al verificar la informacién en el
apartado referenciado del manual del fabricante (folio 27 de la oferta), este especifica: “El
dispositivo Otoport se puede utilizar en una amplia variedad de entornos, por ejemplo, en
la sala de neonatos, la UCIN, el consultorio médico, una clinica de audiologia o una
consulta externa. Para obtener resultados optimos y tiempos de prueba minimos, la sala
debe estar silenciosa y el paciente debe permanecer quieto y en silencio durante la
prueba’, existiendo una discrepancia entre lo ofertado por el licitante y lo detallado por el
fabricante, afectando la funcionalidad del equipo y la fidelidad de los resultados obtenidos,
ya que su Optima operacion estd limitada por las condiciones de ruido en ambientes
controlados. En cuanto al nivel de intensidad de referencia, fue solicitado en las
especificaciones técnicas que este debe ser de 55-65 dBSPL para producto de distorsion,
debido a que es el rango 6ptimo para obtener respuestas confiables sin causarle molestias o
riesgos auditivos a los neonatos, sin embargo, el equipo ofertado se encuentra en un rango
de 50-60 dBSPL hasta 70/70 dB, teniendo implicaciones funcionales en el equipo que
pudieran afectar a los pacientes neonatos y lactantes, ya que, limita la capacidad para
estimular a los que se deba aplicar intensidades altas, influyendo también en la fidelidad
del estudio debido a que el equipo ofertado no siempre superaria el sonido fisioldgico de
los neonatos y lactantes. Ademas, las especificaciones eléctricas del equipo solicitado
indican que las baterias deben tener una fuente de alimentacion original del fabricante a
120 voltios, 60 Hz, durante la evaluacién de las ofertas no fue encontrada informacion
referente, por lo que, se solicitd aclarar en nota nimero ACP/UGPPI-20256016-1959 de
fecha 7 de noviembre. En fecha 12 de noviembre el licitante respondié "“Se aclara que el
voltaje de entrada de la fuente de alimentacion original es el voltaje tipico de red eléctrica:
115/110 V', referenciando informaciéon del fabricante que indica un voltaje distinto al
solicitado y al indicado en su aclaracion (Input 5 V DC 700 mA) por lo que, no cumple con
el voltaje requerido para este equipo. Las especificaciones técnicas antes mencionadas, se
consideran desviaciones significativas, por lo que, de conformidad a la IAL 29.2. (a) (i), en
la que establece que una desviacion, reserva u omision significativa es aquella que en caso
de ser aceptada: “afectaria de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
Juncionamiento de los Bienes y Servicios Conexos especificados en el contrato”, la oferta
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para este lote fue rechazada y no continud el proceso de evaluacion.

Lote 2: en las especificaciones técnicas solicitadas es requerido que el equipo sea apto para
utilizarse en ambientes ruidosos, en su oferta el licitante indica sobre el equipo ofertado:
"Apto para utilizarse en sala de recién nacidos, UCIN, el consultorio médico, una clinica
de audiologia o una consulta externa", sin embargo, al verificar la informacién en el
apartado referenciado del manual del fabricante (folio 72 de la oferta), se especifica: “£/
dispositivo Otoport se puede utilizar en una amplia variedad de entornos, por ejemplo, en
la sala de neonatos, la UCIN, el consultorio médico, una clinica de audiologia o una
consulta externa. Para obtener resultados optimos y tiempos de prueba minimos, la sala
debe estar silenciosa y el paciente debe permanecer quieto y en silencio durante la
prueba”, existiendo una discrepancia entre lo ofertado por el licitante y lo detallado por el
fabricante, afectando la funcionalidad del equipo y la fidelidad de los resultados obtenidos
ya que su operacién dptima estd limitada por las condiciones de ruido en ambientes
controlados. Asimismo, las especificaciones técnicas requeridas describen en las
caracteristicas propias del equipo, que este debe poseer pantalla tactil (no es solicitada como
parte de los accesorios del equipo), esto para poder visualizar los resultados del estudio de
manera portable y practica, ya que las pruebas son rapidas. El equipo ofertado no cuenta
con una pantalla tctil, precisa de la conexion a un celular o a una tablet (el licitante oferta
una tablet) para poder visualizar la lectura, dispositivos que, ademas de no ajustarse a las
necesidades descritas en las especificaciones técnicas, su sostenibilidad en mantenimiento,
reparacion o sustitucion a lo largo del tiempo, supondrian un gasto adicional para el
MINSAL. En cuanto a la memoria del equipo digital para tamizaje auditivo solicitado, es
necesario que este cuente con una capacidad de al menos 1 GB, la caracteristica es
referenciada por el licitante en su oferta, sin embargo, dicha referencia pertenece a la tablet
que se necesita para que el equipo pueda funcionar, por lo que, no estd integrada con el
dispositivo. Las especificaciones técnicas antes mencionadas, se consideran desviaciones
significativas, por lo que, de conformidad a la IAL 29.2. (a) (i), en la que establece que una
desviacién, reserva u omisién significativa es aquella que en caso de ser aceptada:
“afectaria de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los
Bienes y Servicios Conexos especificados en el contrato”, la oferta para este lote fue
rechazada y no continu6 el proceso de evaluacion.

APCA INTERACOUSTICS SV-MX.

Lote 1: en las especificaciones técnicas se solicita que el nivel de intensidad de referencia
para producto de distorsion sea de 55-65 dBSPL, debido a que es el rango Optimo para
obtener respuestas confiables sin causarle molestias o riesgos auditivos a los neonatos, sin
embargo, el equipo ofertado se encuentra en un rango de 40-70 dB SPL, teniendo
implicaciones funcionales en el equipo que podrian afectar a los pacientes neonatos y
lactantes, ya que, limita la capacidad para estimular a los que se deba aplicar intensidades
altas, y ademas disminuye la fidelidad del estudio debido a que el equipo ofertado no siempre
superaria el sonido fisioldgico de los neonatos y lactantes. La especificacion técnica antes
mencionada, se considera una desviacion significativa, por lo que, de conformidad a la IAL
29.2. (a) (i), en la que establece que una desviacion, reserva u omision significativa es
aquella que en caso de ser aceptada: “afectaria de una manera sustancial el alcance, la
calidad o el funcionamiento de los Bienes y Servicios Conexos especificados en el contrato”,
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la oferta para este lote fue rechazada y no continu6 el proceso de evaluacion.

Lote 3: en las especificaciones se solicita que el equipo posea emisiones otaciisticas SPOAE,
para evaluar el funcionamiento de la via auditiva del oido interno hasta el cerebro, sin
embargo, el equipo ofertado no posee esta emisidn, afectando la funcionalidad ya que no
facilitaria la deteccién de posibles lesiones en la via auditiva, ademas, era solicitado para los
transductores niveles de salida de -10 a 109 dB SPL, aproximadamente, pero el equipo
ofertado tiene un nivel de salida de 20-135 dB SPL, no pudiéndose realizar estudios que
puedan requerir llegar a niveles mas bajos. Para la sonda OAE, fue solicitado un rango de
frecuencia entre los 300 a 12,000 Hz aproximadamente, pero los niveles del equipo ofertado
se encuentran muy alejados de este rango, oferta 500-4,000 Hz, teniendo afectaciones
funcionales en estudios que requieran niveles superiores a 4,000 Hz. Asimismo, para la tasa
de muestreo se habia solicitado de 200 a 40,000 Hz aproximadamente, sin embargo, la tasa
de muestreo del equipo ofertado es de 500 a 10,000 Hz, por lo que, el ancho de banda de la
tasa de muestreo es demasiado restringido en relacion a la solicitada. En cuanto a la ventana
de registro solicitada de -2,5 s a 2,5 s (méaximo) y los puntos de dato por onda solicitado de
1024, el equipo ofertado posee una ventana de registro de 120 segundos, prolongando los
tiempos para realizar las pruebas, y los puntos de datos por onda poseen una tasa de 0.1 a
80.1 estimulos por segundo, estd informacion detallada no es equivalente a los valores
solicitados. Las especificaciones técnicas antes mencionadas, se consideran desviaciones
significativas, por lo que, de conformidad a la IAL 29.2. (a) (i), en la que establece que una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que en caso de ser aceptada: “afeciaria
de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los Bienes y
Servicios Conexos especificados en el contrato”, la oferta para este lote fue rechazada y no
continud el proceso de evaluacion.

Lote 5: durante la evaluacién de las ofertas, no fueron encontradas las especificaciones
técnicas detalladas a continuacion: tamafio de pixel: 2,25 pum x 2,25 pm aproximadamente,
Elemento de imagen efectivo: 648 (H) X488 (V) aproximadamente, AGC: Automatico,
AWB: Rango dindmico automatico: 68 dB Relacion sefial/ruido: 37 dB Construccién de la
lente: 1G + 2P + IR Lente F/NO: F3.8, Distorsién de TV: < 5% aproximadamente. Por lo
que, en nota ACP/UGPPI-2025-6016-2113, de fecha 24 de noviembre, fueron solicitadas
las aclaraciones para dichas caracteristicas. En fecha 27 de noviembre, el licitante aclaré a
través de nota para cada una de las especificaciones técnicas: “el fabricante no detalla la
especificacion”, por lo que, de conformidad a la IAL 27.2, que dice “Si un Licitante no
provee las aclaraciones a su Oferta antes de la fecha y hora indicada por el Comprador en
su solicitud de aclaraciones de la Oferta, su Oferta puede ser rechazada”, la oferta para
este lote fue rechazada y no continud en el proceso de evaluacion.

3. No se recomienda adjudicar los lotes detallados a continuacién, de conformidad a la IAL 34.1.,
debido a que, aunque cumple sustancialmente con las especificaciones técnicas y demds requisitos
exigidos en el Documento de Solicitud de Oferta, el precio ofertado para el lote no es el evaluado
como el mas bajo:

3.1. ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.: lote 3 y lote 6.
3.2.UDP APAMO SERVIEQUIPOS: lote 5.
3.3INTERACOUSTICS SV-MX: lote 2, lote 4 y lote 6.
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En fecha veinte de enero de dos mil veintiséis, se recibié No Objecién al Informe de
Evaluaciéon Técnica, por parte del Banco Mundial, otorgada mediante correo electronico y
publicado en el Sistema STEP.

En fecha veintisiete de enero de dos mil veintiséis, se notificaron las Intenciones de
Adjudicacién, habilitando a los oferentes hasta el treinta de enero de dos mil veintis€is para
solicitar reunién informativa o presentar reclamo sobre la contratacion en relacion con la
decision de adjudicar el contrato.

En fecha treinta de enero de dos mil veintiséis, se recibid nota via correo electrénico en la cual
el APCA INTERACOUSTICS SV-MX, solicit6 explicacion en relacion a la evaluacién de su
oferta.

En fecha treinta de enero de dos mil veintiséis, se le concedio la sesion informativa a la
sociedad APCA INTERACOUSTICS SV-MX, en la cual se expusieron los puntos por los
cuales su oferta fue rechazada, aclarando al licitante que, si bien existian lotes que si
cumplieron con todos los requerimientos técnicos solicitados, no habfan continuado en el
proceso de evaluacion debido a que no fueron las ofertas mas econdmicas en relacion a otras
ofertas que cumplian de igual manera con todos los requerimientos solicitados en las
especificaciones técnicas, quedando conforme las partes con la explicacion expuesta.

Que en el STEP (Systematic Tracking of Exchanges in Procurement) aprobado por el Banco
Mundial, el proceso se identifica como revision posterior.

POR TANTO:

El Ministerio de Salud de conformidad con las disposiciones establecidas en las “Regulaciones de
Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversiéon del Banco Mundial” (julio 2016,
revisadas en noviembre 2017 y agosto de 2018), y conforme a lo establecido en el literal F
“Adjudicacion del Contrato” y IAL 38. Derecho del comprador a aceptar cualquier oferta y a
rechazar todas o cualquiera de las ofertas del Documento de Solicitud de Ofertas.

RESUELVE:

1. ADJUDICAR el proceso de Solicitud de Ofertas n.° CSJ-206-MINSAL-GO-RFB-BIS

denominada “SUMINISTRO DE EQUIPO AUDITIVO PARA EQUIPAMIENTO DEL
PRIMER NIVEL DE ATENCION PARA EVALUACION AUDITIVA EN LA
POBLACION PRIMERA INFANCIA”, por un monto total de DOS MILLONES CIENTO
CINCO MIL CIENTO VEINTITRES 07/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA (US$2,105,123.07), de acuerdo al siguiente detalle:
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1.1.  Adjudicar los lotes 1, 2, 3, 4 y 6, al APCA UDP APAMO SERVIEQUIPOS, por un
monto total de DOS MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y SIETE 85/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA (US$2,025,337.85) con impuestos y servicios conexos incluidos, debido
a que los suministros de equipo auditivo ofertados cumplen sustancialmente con las
especificaciones técnicas y demas requisitos exigidos en el Documento de Solicitud de
Oferta, seglin detalle:

Precio unitario Monto Total de los
de los bienes, bienes
Caodigo - Marca/ incluyendo Incluyendo
Lo MINSAL Dieseripeion Modelo Cant. aduana, aduana, impuestos,
impuesto y transporte y otros
transporte servicios
EQUIPO DIGITAL PARA | MARCA:
TAMIZAJE AUDITIVO GSI
7 7 b} Ly}
1 60302358 PARA MEDIR BEBES DE | MODELO: 105 $8,997.5209 $944739.69
BAJO RIESGO CORTI
EQUIPO DIGITAL PARA | MARCA:
TAMIZAJE AUDITIVO GSI
') = 2 -5
2 60302359 PARA MEDIR BEBES DE | MODELO: 32 $18,194.1522 $582,212.87
ALTO RIESGO NOVUS
POTENCIALES MAR
EVOCADOS GS(IjA-
3 | somenge | B 08 Y | MODELO: $44,483.3843 $311,383.69
EMISIONES AUDERA 7
OTOACUSTICA§ PRO
EVOCADAS CLINICO
MARCA:
" - GSI ”
4 60302356 | TIMPANOMETRO MODELO: 10 $8,601.663 $86,016.63
GSI 39
MARCA:
. GSI -
6 60302355 | AUDIOMETRO MODELO: 10 $8.174.65 $81,746.50
PELLO
MONTO TOTAL A ADJUDICAR, EQUIPOS AUDITIVOS $2,006,099.38
Los Servicios conexos se desglosan asi:
Lote Instalacién Capacitacion Mantemm.lento ; :l"otal
Preventivo Servicios Conexos
$197.37 $20.00
(15 jornadas (420 mantenimientos
L No aplica de 4 horas cada una) preventivos) 136055
TOTAL: $2,960.55 TOTAL: $8,400.00
$197.37 $20.00
2 (6 jornadas (128 mantenimientos $3,744.22
No aplica de 4 horas cada una) preventivos)
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Lote Instalacion Capacitacion Mantemm.lento ; Tota[
Preventivo Servicios Conexos
TOTAL: §1,184.22 TOTAL: $2,560.00
$197.37 $20.00
No aplica (4 jornadas (28 mantenimientos
3 de 4 horas cada una) preventivos) §1,349.48
TOTAL: $789.48 TOTAL: $560.00
3000 $197.37 $20.00
(D servicionide (2 jornadas (40 mantenimientos
4 instalacion y puesta J s $1,194.74
; : de 4 horas cada una) preventivos)
en funcionamiento)
TOTAL: $0.00 TOTAL: $394.74 TOTAL: $800.00
nr $197.37 $20.00
(10 servicios de (4 jornadas (40 mantenimientos
6 instalacion y puesta . $1,589.48
. ; de 4 horas cada una) preventivos)
en funcionamiento)
TOTAL: $0.00 TOTAL: $789.48 TOTAL: $560.00
MONTO TOTAL A ADJUDICAR, SERVICIOS CONEXOS: $19,238.47
Precio total del bien:
. Monto Total
.P.rec30 tatakdel Monto total Incluyendo
bien incluyendo E
. servicios aduana,
Lote Descripcién Cant. aduana, i
A conexos impuestos,
impuesto y
transporte y otros
transporte . s
servicios, y
servicios conexos
EQUIPO DIGITAL PARA
TAMIZAJE AUDITIVO, PARA ”
| MEDIR BEBES DE BAJO 105 $944,739.69 $11,360.55 $956.100,24
RIESGO
EQUIPO DIGITAL PARA
TAMIZAJE AUDITIVO, PARA
2 MEDIR BEBES DE ALTO 32 $582,212.87 $3,744.22 $585,957.09
RIESGO
POTENCIALES EVOCADOS
AUDITIVOS 'Y EMISIONES
3 OTOACUSTICAS 7 $311,383.69 $1,349.48 $312,733.17
EVOCADAS CLINICO
4 TIMPANOMETRO 10 $86,016.63 $1,194.74 $87,211.37
6 AUDIOMETRO 10 $81,746.50 $1,589.48 $83,335.98
MONTO TOTAL A ADJUDICAR $2,025,337.85

Plazo de entrega de los bienes:













