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Resolucion de Adjudicaciéon n.° 50/2026 ACP-UGP

Ministerio de Salud, Distrito de San Salvador y Capital de la Reptblica, Municipio de San
Salvador Centro, Departamento de San Salvador, a las ocho horas del dia dieciocho de mayo
de dos mil veintiséis.

CONSIDERANDO QUE:

De conformidad con las disposiciones establecidas en las “Politicas para la
adquisicion de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”
GN 2349-15, se promovié el Proceso de Licitacién Pablica Internacional n.” MINSAL-
LPI-B-ES-L1160-P00138, denominada “ADQUISICION DE MAMOGRAFIA
DIGITAL PARA EL CENTRO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES”, fondos
del Contrato de préstamo n.° 5874/ OC-ES: PROGRAMA DE SALUD INTELIGENTE
E INTEGRAL.

Sefialandose para la recepcion de las ofertas el dia dieciocho de diciembre de dos mil
veinticinco, sin embargo, mediante enmienda namero 3, se prorrogd la fecha de
recepcion de ofertas para el dia trece de enero de dos mil veintiséis; habiéndose
recibido tres ofertas: 1) QHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.; 2) PROMED DE EL
SALVADOR, S.A. DE C.V.; 3) SIEMENS HEALTHCARE, S.A., lo cual consta en el

" acta de recepcién de ofertas y que forma parte del expediente respectivo.

Que segtin Nombramiento de Comision Evaluadora de Ofertas nimero ACP-UGP-
01, de fecha trece de enero de dos mil veintiséis, el Gerente General del MINSAL
nombré a la Comisiéon Evaluadora de Ofertas conformada por: a) Doctor. José
Miguel Velis Arteré, Colaborador Técnico Médico; b) Ingeniera, July Xiomara
Carranza Garcia, Consultora de Ingenieria Biomédica para UGP; c) Licenciado,
Nelson Manuel Cubias, Especialista Financiero; d) Licenciada Esmeralda Marleny
Leén Leén, Consultora Juridica/ Encargada del Dictamen Legal; y e) Licenciada
Ileana Lara Sandoval, Consultora en Adquisiciones y Contrataciones ACP-UGP.

Analizadas y evaluadas las ofertas y de conformidad a las disposiciones establecidas
en el Documento de Solicitud de Ofertas y en la Politica para la Adquisicion de
Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15,
y en la Seccién L. Instrucciones a los Oferentes (IAO), numeral 43 Criterios de
Adjudicacién, del Documento de Solicitud de Ofertas, los designados para realizar
la evaluacién técnica de ofertas emitieron el Informe de evaluacion y recomendacion
para la Adjudicacién del contrato; recomendando al titular del MINSAL la
adjudicacion de la siguiente manera:

1. ADJUDICAR la Licitacién Pablica Internacional MINSAL-LPI-B-ES-L1160-
P00138 denominada “ADQUISICION DE MAMOGRAF{A DIGITAL PARA EL
CENTRO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES”, a la sociedad SIEMENS
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HEALTHCARE, S.A., por un monto de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS DOCE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA (US$362,312.00), monto incluye bienes, transporte, impuestos y
servicios conexos, debido a que cumple con los requisitos establecidos en el
documento de licitacién y estd calificado para ejecutar el contrato
satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:

CODIGO DESCRIPCION U/M | CANT. PRECIO PRECIO TOTAL
UNITARIO Incluye bienes,
(Incluye bienes, transporte,
transporte, impuestos y
impuestos y servicios conexos
: servicios conexos
60501041 | Unidad Radiografica Digital con| C/U 1 $362,312.00 $362,312.00

Estaciones de Post Procesamiento
de Imédgenes para Mamografia.
Marca: SIEMENS

Modelo: Mammomat Revelation
Pais de Origen: Alemania

1.1.

1.2

13.

Lugar de entrega de los bienes: en las Instalaciones del Centro de
Enfermedades No Transmisibles CENT, en avenida Zacamil, entre Calle
comandante Dimas Rodriguez y Calle La Ermita, Colonia Zacamil, Distrito de
mejicanos, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador.

Plazo de entrega: 120 dias calendario posterior a la distribucién del contrato.

Fuente de Financiamiento: El monto serd cargado a Préstamos Externos,
Contrato de Préstamo BID 5874/OC-ES, Categoria 2. Reforzamiento de la
Resiliencia Sanitaria Multinivel y Ampliacién de Cobertura Especializada,
Producto 2.5 Centros de Atencién de Enfermedades no Transmisibles-CENT
Construidos, Equipados y Operando. PROYECTO 8600

Cifrado presupuestario: 2026-3200-3-13-02-22-3-61103.

RECHAZAR: las ofertas abajo detalladas, por no ajustarse sustancialmente al
Documento de Licitacion, de conformidad a lo indicado en el numeral 2.55 de las
Politicas para la Adquisicién de Bienes y Obras financiadas por el Banco
Interamericano de Desarrollo, GN-2349-15 y a lo establecido en el Documento de
Licitacién, Seccién I. Instrucciones a los Oferentes (IAQ) literal E. Evaluacién y
Comparacién de las Ofertas, debido a desviaciones y omisién significativas en la
oferta:
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2.1 PROMED DE EL SALVADOR, S.A. de C.V.: de la evaluacion efectuada se

identificaron los incumplimientos detallados a continuacién, lo que afecta la
admisibilidad técnica de la oferta al no cumplir con los requerimientos

sefialados.

Segiin el pliego solicitaba;

La empresa oferto:

La Especificaciéon Técnica 40.2 exige un
Software para procesamiento de imégenes
3D: Que permita realizar realce de bordes,
reduccién de ruido, deteccién del borde de la
mama y control de rango dindmico.

No Cumple debido a que no oferta el
realce de bordes, deteccién del borde
la mama, reduccién de ruido, ni
control de rango dindmico

La Especificacién Técnica 41 exige: Mesa de
trabajo con mampara de proteccién contra
radiacién integrada, con equivalencia de
0.5mm de plomo.

No Cumple de acuerdo a lo ofertado
la  proteccién contra radiacién
integrada es equivalente a 0.3 mm de
plomo, dicha reduccién en el espesor
equivalente a plomo reduce la
capacidad de proteccién radiolégica
al operador

La Especificaciéon Técnica referente a la
Tomosintesis especificamente n.” 46 exige: un

rango de angulacién del tubo 20°-25° ¢
superior

No Cumple ya que, oferta angulacién
de + 12.5 por lo que, tiene un rango
limitado por lo que no alcanza la
angulacién estdndar requerida y
puede quedar la imagen incompleta
con mala cobertura del tejido
posterior.

La Especificacion Técnica referente a la
Tomosintesis especificamente n.° 49 exige:

No Cumple al ofrecer 9 exposiciones,
debido a la limitante de angulacién

Adquisicién de al menos 10 exposiciones o | del equipo ofertado reduce Ila
mads durante la exposicién. capacidad de adquisicion de
imédgenes

La Especificacion Técnica 50 exige:
Eliminacién automdtica de la rejilla para
exposiciones a la tomosintesis

No Cumple ya que, no menciona la
eliminacién de la rejilla, de acuerdo a
lo solicitado.

La Especificacion Técnica 53 exige:
Programa/Licencia permanente para generar
la rotacién de imdgenes en 3D

No detalla, no hace referencia, no se
encontr6 en la documentacién
presentada.

La Especificacion Técnica 61 exige: Monitores
de 5 Megapixeles o mayor, 2 unidades de alta
resolucién, grado médico para mamografia
tamafio de al menos 21”.

No Cumple debido a que, oferta sélo
1 unidad, de acuerdo a la referencia
verificada en el manual.

La Especificacién Técnica 71 exige: incluir
mueble con capacidad de colocacion y
almacenamiento de los componentes.

No Cumple debido a que oferté
soporte de pared, lo cual no era lo
requerido.

La Especificacién Técnica 72 exige: Un (1)
juego de fantomas para calibracién, y control
de calidad.

No Cumple debido a que oferté un
solo fantoma, por lo que reduce la
capacidad de simular y obtener datos
para la calibracién del equipo.

La Especificacién Técnica para el suministro

Ambos requerimientos No Cumple
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Segiin el pliego solicitaba:

La empresa oferto:

del tablero de proteccién solicitaba los
siguientes componentes:

76.2: Interruptor diferencial de falla en fase y
neutro

76.4: Supresor de transientes.

porque no fueron detallados, no
efectué referencias y tampoco se
encontrd6 en la documentacién
presentada.

En las Condiciones de Recepcién y/o
Instalacién se estableci6 que la empresa
adjudicada deberd realizar el montaje, las
conexiones de los diferentes suministros
eléctricos, sefiales débiles, etc., y puesta en
marcha del equipo, verificando todas las
condiciones necesarias para su correcta
instalacion.

No Cumple ya que, no detall6 las
condiciones generales de instalacion,
segtn lo solicitado en la Seccién VI
Requisitos de los Bienes y Servicios
Conexos, del documento de licitacién.

La Especificacién Técnica 98 exige: que el
oferente adjudicado deberd realizar visita
técnica para verificar las condiciones del
edificio donde serd instalado el equipo, con el
fin de garantizar la adecuada instalacién del
equipo seglin requerimientos del fabricante.

No Cumple ya que, se requiere que
una vez adjudicado el oferente debera
realizar visita, y el licitante relaciona
la visita de campo que se realiz6 para
presentar la oferta.

El oferente debera presentar al menos dos (2)
cartas de referencia acompafiada del contrato
u orden de compra emitida por instituciones
gubernamentales o empresas privadas,
nacionales o internacionales, en la que haya
suministrado bienes similares a los ofertados
en esta licitacién en los tiltimos siete (7) afios.

Presenté 2 referencias emitidas por
diferentes centros de salud; sin
embargo, no adjuntd contratos u
ordenes de compra. Por lo que, se
envid prevencién en fecha 13 de abril
del presente afio, solicitando la
presentacién de los contratos u
6rdenes de compra que respaldan las
referencias presentadas; sin embargo,
PROMED, omitié dar respuesta a esa
solicitud.

2.2. QHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.: los incumplimientos sefialados a

continuacion afectan parametros técnicos esenciales relacionados con la calidad
diagnostica, y desempefio clinico del equipo, por lo que la oferta evaluada no
cumple en su totalidad con las especificaciones técnicas requeridas

Segiin el pliego solicitaba:

La empresa oferto:

La Especificacién Técnica 2 exige: un
generador de alta frecuencia

No Cumple debido a que oferta un
generador de alta tensién, no
tecnologia HF

La Especificacion Técnica 7 exige: un
Tiempo de Exposicion ajustable entre 10 ms
hasta 6 segundos o rango superior,

No Cumple debido a que oferté rango
de 40 ms hasta 6 segundos.

La Especificacién Técnica 13 exige: una
Filtracién total del tubo de al menos 0.69
mm de Berilio

No Cumple ya que oferté 0.63 mm de
Berilio.

La Especificacién Técnica 25 exige: Rango
dindmico (profundidad) de adquisicién: 14

No Cumple oferté un rango dindmico
(profundidad) de adquisicién: 16 bits.
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Segtin el pliego solicitaba:

La empresa oferto:

bits.

La Especificacién Técnica 37 referente a las
Licencias en el sub numeral 37.3.213 exige

No Cumple porque no fue detallado,
no efectué referencias y tampoco se

Evaluacion de la densidad mamaria encontrd en la documentaciéon

presentada.

La Especificacion Técnica 54 referente a la
Computadora con sistema operativo y
software para el diagnéstico mamogréfico
en el sub numeral 54.5 exige Evaluacién de
la densidad mamaria

No Cumple porque no fue detallado,
no efectud referencias y tampoco se
encontré en la
presentada.

documentacién

La Especificacion Técnica 64 exige: Un
juego de placas (2) de compresion de 24x30
cm, uno con borde estdndar y otro con borde
bajo.

No Cumple debido a que oferté ambos
con borde estindar.

La Especificacién Técnica 68 exige Un (1)
juego de pedales para manejo a distancia de
compresiéon/descompresién y subir/bajar
columna del mamégrafo.

No Cumple ya que, el equipo ofertado
solo tiene 1 interruptor para las 4
funciones.

V. En fecha veintitrés de marzo de dos mil veintiséis, a través del portal del cliente se solicitd
no objecién al BID al Informe de Evaluacién y Recomendacién de Adjudicacion.

VI. En fecha seis de abril de dos mil veintiséis a través del portal del cliente el BID otorgd la
no objecién al Informe de Evaluacion y Recomendacion de adjudicacion.

VIl. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiséis, se remitieron las Notificaciones de
Intencién de Adjudicacién a todos los oferentes que presentaron su oferta, concluyendo
el plazo suspensivo el dia ocho de mayo de dos mil veintiséis. Habiendo finalizado dicho
plazo, no se recibié ninguna queja.

POR TANTO:

El Ministerio de Salud de conformidad con las disposiciones establecidas en las Politicas
para la Adquisicién de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo, documento GN-2349-15, y conforme a lo establecido en la Seccién I
Instrucciones a los Oferentes (IAO), literal F “Adjudicacién del Contrato”, numeral 43 del
Documento de Solicitud de Ofertas:

RESUELVE:

1. ADJUDICAR la Licitacién Pablica Internacional n.® MINSAL-LPI-B-ES-L1160-
P00138 denominada “ADQUISICION DE MAMOGRAFIA DIGITAL PARA EL
CENTRO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES”, a la sociedad SIEMENS



* o, w

GOBLERNO DE
EL SALVADOR.

MINISTERIO
DE SALUD

HEALTHCARE, S.A., por un monto de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS DOCE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA (US$362,312.00), monto incluye bienes, transporte, impuestos y
servicios conexos, de acuerdo al detalle siguiente:

Precio del Bien:

Precio unitario incluyendo | Precio Total incluyendo
Articulo /Descripcién Cantidad impuestos, transporte y | impuestos, transporte y
derechos de aduana derechos de aduana
Unidad Radiogrdfica Digital con
Estaciones de Post Procesamiento de
Imégenes para Mamografia. 1 $335,112.00 $335,112.00
Marca: SIEMENS
Modelo: Mammomat Revelation
Pais de Origen: Alemania
Precio de los Servicios Conexos:
DESCRIPCION CANTIDAD 'Y PRECIO TOTAL Monto Total
UNIDAD UNITARIO (Incluye IVA) del Servidcio
(Incluye IVA) Conexo
INSTALACION 1 servicio $6,500.00 $6,500.00
CAPACITACION ;
Para personal usuario, 5 jornadas de 8 horas 5 jornadas 5$1,400.00 $7,000.00
Fara personal de mantenimiento, Ljornada ded | 4 jormada $1,100.00 $1,100.00 $27,200.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2 v1l51tas por cada ano (cada .6 meses durante el G $2,100.00 $12,600.00
periodo de la garantia; es decir 3 afios)
Precio Total de Bien incluyendo los Servicios Conexos:
Art. | Codigo del | Descripcion del Producto | Marca/ Pais de | Cant. [ Preciodel | Monto total de | Monto Total a
Producto Origen " Bien los Servicios | Recomendar la
incluyendo Conexos Adjudicacion
Aduana,
Impuesto y
Transporte
1 | eo501041 | UNIDAD Marca: SIEMENS | 1 | $33511200 | $27,200.00 $362,312.00
RADIOGRAFICA Modelo:
DIGITAL CON Mammomat
ESTACIONES DEPOST | Revelation
PROCESAMIENTO DE | Pais de Origen:
IMAGENES PARA Alemania
MAMOGRAFIA
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Lugar de entrega de los bienes: en las Instalaciones del Centro de
Enfermedades No Transmisibles CENT, en avenida Zacamil, entre Calle
comandante Dimas Rodriguez y Calle La Ermita, Colonia Zacamil, Distrito de
mejicanos, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador.

Plazo de entrega: 120 dias calendario posterior a la distribucién del contrato.

Fuente de Financiamiento: El monto serd cargado a Préstamos Externos,
Contrato de Préstamo BID 5874/0C-ES, Categoria 2. Reforzamiento de la
Resiliencia Sanitaria Multinivel y Ampliacién de Cobertura Especializada,
Producto 2.5 Centros de Atencién de Enfermedades no Transmisibles-CENT
Construidos, Equipados y Operando. PROYECTO 8600

Cifrado presupuestario: 2026-3200-3-13-02-22-3-61103.

2) RECHAZAR por no responder sustancialmente a lo solicitado, de conformidad al
numeral 2.55 de las Politicas para la Adquisicién de Bienes y Obras financiadas por
el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2349-15 y a lo establecido en el
Documento de Licitacién, Seccién 1. Instrucciones a los Oferentes (IAO) literal E.
Evaluaciéon y Comparacion de las Ofertas, debido a desviaciones y omisiones
significativas en las ofertas, segin lo detallado en el romano IV, numeral 2 de esta
resolucién siendo éstas: PROMED DE EL SALVADOR, S.A. DE CV.,; y QHA
INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

3) Elaborar el contrato correspondiente.

NOTIFIQUESE;

DR. FRANCISC OSE ALABI MONTOYA
MINISTRO DE SALUD AD HONOREM
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