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San Salvador, 10 de agosto de 2021
ADENDA No. 2

El Ministerio de Salud, a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) conformidad a
los articulos 50 de la LACAP y 50 del RELACAP, informa a todas las personas naturales y juridicas, que obtuvieron
las bases de la LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA-ADA-UE-CA No. 16/2021 denominada: “ADQUISICION DE
EQUIPO DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE MOVILIZACION DE PACIENTES PARA DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL MINSAL” con fuente de financiamiento. RECURSOS PROPIOS- RECURSOS PROPIOS
(FAE) y FONDO GENERAL- PROGRAMA ATENCION INTEGRAL AL VETERANO DE GUERRA, que se ha
realizado modificacion a dichas bases, por iniciativa institucional, como se detalla a continuacion:

NO

TEXTO SEGUN BASES DE LICITACION

SE MODIFICA EN EL SENTIDO SIGUIENTE:

1

En el ANEXO No. 1 “Condiciones y Especificaciones Técnicas
de los equipos’ ftem 2 INCUBADCRA FIJA, se glimina de las
caracteristicas mecénicas:

s Equipo para montaje en schremesa

Anexo No. 1 "Condiciones y Especificaciones Técnicas ds los
equipas” Item 2 INCUBADORA FIJA
CARACTERISTICAS MECANICAS:
s  (Gabinete exterior construido en acero con acabado
epoxico o polvo electrostatico.
o  Camara construida en acero inoxidable grado 430 o
304 segln norma AlSI, las paredes y puerta estaran
aisladas con material térmico, para evitar pérdidas
de calor.
«  Doble puerts, una metilica y otra de vidrio o cristal
templado que permite inspeccionar las muestras sin
afectar [a femperatura de la cdmara.

En el ANEXO No. 1 "Condiciones y Especificaciones Técnicas
de los equipcs” flem 3 CAMARA REFRIGERANTE
HORIZONTAL (FREEZER) DE 8§ PIES, PARA USOS
DIVERSOS, se modifica de las caracteristicas mecanicas:

* Rango de operacién de 2a8 °C

ANEXO No. 1 "Condiciones y Especificaciones Técnicas de los
equipos’ ftem 3 CAMARA REFRIGERANTE HORIZCNTAL
(FREEZER) DE @ PIES, PARA USOS DIVERSOS,
DESCRIPCION CARACTERISTICAS MECANICAS:

» Rangodecperacidn de 16a-24 °C

ITEM7

Cédigo: 60402415

Descripcién completa del suministro: Centrifuga refrigerada,
Tiempo de entrega: 90 dias, se modifica el tiempo de enfrega

[TEM 7
Cddigo: 60402415
Descripeidn completa del suministro: Centrifuga refrigerada,

Tiempo de enfrega; 120 dias

ITEM No. ¥ CENTRIFUGA REFRIGERADA
Accesorios incluidos
* Incluir UPS. De acuerdo al consumo eléctrico del
equipo, con un respaldo de al menos 15 minuics.
s 24 frascos adicionales a los 8 que vienen con el
equipo, 32 en total.

ITEM No. 7 CENTRIFUGA REFRIGERADA
Accesorios incluidos
¢ Incluir UPS. De acuerdo al consume eléctrico dsl
£quipo, con un respaldo de al menos 15 minutos.
« 24 frascos adicionales a los 8 que vienen con el
equipo, 32 en total.
«  Tanque de acero inoxidable 316 grado alimenticio
con capacidad de 43 gaicnes aproximadamente +-
2 galones, para reserva de agua, con grifo, con
sistema de presurizacion y foma de agua.

h) Presentar una (1) constancia de experiencia (excelente, muy
busno ¢ buenc} de Instituciones Plblicas, Autdnomas ¢ del
Sector  Privado, legaimente  constituidas  Nacionales o
Extranjeras, donde hayan suministrado durante los dlimos 3
afos los productos oferfades, con caracteristicas iguales o
similares a las solicitadas, referir nombre del producto, calidad,
marca, espacificando que no ha presentado incumplimientos
contractuales. Dichas censtancias deberan ser presentadas en
origing!, firmadas y selladas por el Represeniante Legal,
Propietaric de la Empresa, Gerente General, Gerente
Administrativo, Jefe de Departamento o Jefe de Seccion en &l

h) Presentar una (1) constancia de experiencia {excelente, muy
buenc o bueno) de Instifuciones Publicas, Auténomas o del
Sector Privado, iegalmente constituidas Nacionales o
Extranjeras, donde hayan suministrado durante los ditmos 5
afios los preductos oferlados, con caracteristicas iguales o
simflares a las solicitadas, referir nombre del producto, calidad,
marca, especificando que no ha presentado incumplimientos
contractuales. Dichas constancias deberan ser presentadas en
original, firmadas y selladas por el Representante Legal,
Propietaric de la Empresa, Gerente General, Gerents
Administrativo, Jefe de Departamento o Jefe de Seccion en el
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Cadigo: 60601050
Descripcion completa del suministro: Comparador de cloro,
Tiempo de entrega: 30 dias, se modifica el tiempo de entrega

N° TEXTO SEGUN BASES DE LICITACION SE MODIFICA EN EL SENTIDC SIGUIENTE:
caso del Sector Privado; las Constancias de Experiencia | caso del Sector Privado; las Constancizs de Experiencia
extendidas por Instituciones Plblicas o Auibnomas deberan ser | extendidas por Instituciones Publicas o Autonomas deberan ser
firmadas por el Jefe UACI, Administrador de Conirafo o Jefes | firmadas por e! Jefe UACI, Administrador de Contrato o Jefes
de Unidades Usuarias del equipo. Las Constancias deberan | de Unidades Usuarias del equipo. Las Constancias deberan
taner una vigencia no mayor de 30 dias previc a la Apertura de | tener una vigencia no mayor de 30 dias previo a la Apertura de
Ofertas. Dichas Constancias se evaluaran segin lo estabiecido | Ofertas. Dichas Constancias se evaluaran segin lo establecido
en la Parte |Il Metodologia de Evaluacién de Ofertas. Romang | en la Parte Il Metodologia de Evaluacion de Ofertas. Romarno
IV, Literal ¢) Evaluacion de los Aspectos Técnicos, Numeral 2 | IV, Literal ¢} Evaiuacion de los Aspectos Técnicos, Numeral 2
Experiencia, de la presente Base de Licitacion. Segin Anexo | Experiencia, de la presente Base de Licitacion. Segun Anexo
No. 13. No. 13.
Se modifica el tiempo de experiencia

6 | ITEM No. 16 ESPECTROFOTOMETRO ITEM No. 161ESPECTROFOTOMETRO
Se elimina de la descripcidn del equipo el siguiente fexto: DESCRIPCION:
Semiautomatico, con aspirador de muestra; con bomba | Especirofotometre para luz ultravioleta y visible, deberd ser
peristaltica capaz ds dar lectura en ftransmitancia, absorbancia y

concentracidn, con desplieque de curvas de calibracion y
despliegue espectral en tiempo real.

7 | ITEM19 (TEM 19
Cédigo: 60403470 Codigo: 60403470
Descripcion completa del suministro; Medidor cigital de PH | Descripcidn completa dei suministre:  Medidor digital de PH
para agua portatil, de baterias para agua portétil, de baterias
Tiempo de entrega: 30 dias, se medifica el tiempo de entrega Tiempo de entrega; 75 dias

8 | ITEMZ0 ITEM 20
Cédigo: 60403500 Cédigo: 60403500
Descripcién completa del suministro: Turbidimetro digital | Descripcién completa del suministro:  Turbidimetro  digital
medicién en NTU, con lampara de Tungsieno pantalla LCD, | medicion en NTU, con lampara de Tungsteno pantalla LCD,
incluye cubetas para muestras incluye cubetas para muestras
Tiempo de entrega; 30 dias, se modifica el tiempo de entrega Tiempo de entrega: 75 dias

9 |TEM23 ITEM 23

Cédigo: 60601050
Descripcion completa del suministro: Comparader de clero,
Tiempo de entrega; 75 dias

Esta Adenda formara parte integral de las Bases de Licitacion; el resto del contenido se mantiene inaiterado.
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